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[bookmark: _Toc151385314]Scopo del documento
Lo scopo del documento è descrivere la configurazione applicativa del sistema RIS-PACS presso il CdM Leonardo da Vinci del gruppo Korian.
[bookmark: _Toc151385315]Configurazione ambiente locale
Nel seguente paragrafo vengono descritte le configurazioni del sistema RIS-PACS del sito. 
Configurazione PACS Locale
[bookmark: _Toc151385316]Piano indirizzamento IP
Di seguito il piano di indirizzamento per tutti i componenti previsti nel sistema RIS-PACS
Hospital Netmask: 255.255.255.128	
Hospital Gateway: 10.155.148.182	
Hospital DNS1: 192.168.1.30		
Hospital DNS2: 	192.168.1.31	

	Componente
	Indirizzo IP

	PACS – syngo.plaza
	TBD by Siemens

	RIS – VirtuHIS
	10.186.172.20

	Refertazione Vocale
	10.186.172.26

	GTW Locale
	10.155.148.182

	Migration Tool
	10.155.148.184

	PC CD Producer 
	TBD by Siemens

	PC CD Producer
	TBD by Siemens

	……..
	

	Workstation 
	TBD by Siemens

	Workstation 
	TBD by Siemens

	……..
	



Configurazione HW locale
	Macchina GWT Locale

	S.O
	Ubuntu LTS 22.04

	VCPU
	6

	RAM
	8 GB

	IP
	10.155.148.182

	HOSTNAME
	virtuhisgtw

	Spazio Disco per S.O.
	60GB

	Spazio Disco per Storage
	200 GB (SSD) montato su path /storage

	Auth
	gmed-adm/Password2023! (sudo no passwd)




Update:
	data
	update
	Owner/driver
	Note

	06.02.2024
	Gateway installato con esito positivo.
Il gateway distribuisce la worklist e viene utilizzato per l’import cd.
	Cerri S.
	



[bookmark: _Toc151385317]Configurazione Modalità Diagnostiche 
Di seguito viene riportato l’elenco delle Modalità diagnostiche che saranno integrate con il sistema RIS-PACS.
	Modello
	Costruttore
	Modality Type
	Sala
	IP address
	AE Title
	Porta

	OMEGA
	ITALRAY
	CR
	
	
	ITALRAYOMEGA
	

	MRC30245 old AET
	SIEMENS
	MR
	
	
	AWP152356
	

	TAC Definition Flash
	SIEMENS
	CT
	
	
	CTAWP73012
	

	CR975
	CARESTREAM
	CR
	
	
	LDVCR2_975
	

	
	TOSHIBA
	US
	
	
	T6803626
	

	9000C
	CARESTREAM
	OT
	
	
	LDVOPT
	

	
	TOSHIBA
	US
	
	
	T4002389
	

	SELENIA DIMENSIONS
	HOLOGIC
	MG
	
	
	DIMENSIONS01
	

	APLIO
	ESAOTE
	US
	
	
	TECHNOSMP
	

	LUNAR
	GE
	CR
	
	
	GELUNAR
	

	XARIO200
	TOSHIBA
	US
	
	
	XARIO200
	

	NUOVO ECO
	SAMSUNG
	US
	
	
	DS550_ECO???
	

	NUOVO ECO
	SAMSUNG
	US
	
	
	DS550_ECO
	

	ENDOSCOPIO
	FUJI
	OT
	
	
	FUJI01
	

	APLIO 500
	TOSHIBA
	US
	
	
	A5002525
	

	SIEMENS
	SIEMENS
	US
	
	
	JUNIPER1
	



Nella prima fase di avvio saranno integrate tutte le modalità diagnostiche, fatta eccezione degli Ecografi che saranno integrati in una fase successiva. 

Dati PACS
AET: PACSLEO
IP: 10.155.148.183
PORTA: 104
Le modalità mancanti saranno aggiunte dal personale Siemens
Update:
	data
	update
	Owner/driver
	Note

	19.01.2024
	Modalità importate dal vecchio RIS
	Cerri
	



[bookmark: _Toc151385318]Configurazione Time Server
Utilizzare il time server configurato a livello di cloud
Update:
	data
	update
	Owner/driver
	Note

	19.01.2024
	Il time server è configurato a livello cloud.
	Cerri
	



[bookmark: _Toc151385319]Servizio di notifica messaggi
Server SMPT:
· indirizzo: 
· porta: 
· user: 
· password: 
Il server SMPT è necessario per il servizio di notifica dei messaggi sul sistema RIS, in quanto per GDPR è necessario che il RIS notifichi all’utente qualsiasi modifica che viene fatta al suo profilo.
Utilizzare il server SMTP configurato a livello di cloud
Update:
	data
	update
	Owner/driver
	Note

	19.01.2024
	Il time server è configurato a livello cloud.
	Cerri
	



[bookmark: _Toc151385320]Configurazione Utenti
Viene di seguito riportata la lista degli utenti che avranno accesso al sistema RIS-PACS. 
La configurazione degli utenti sarà integrata con LDAP Korian
[bookmark: _Toc151385321]Personale Tecnico Sanitario Radiologia Medica
	Nome
	Cognome
	LDAP Korian
	Print Name
	Codice fiscale
	email

	Duccio
	Bertelli
	tbd by Siemens
	Dott. Duccio Bertelli
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Giulia
	Calugi
	tbd by Siemens
	Dott.ssa Giulia Calugi
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Maddalena
	Genco
	tbd by Siemens
	Dott.ssa Maddalena Genco
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Emanuele
	Innocenti
	tbd by Siemens
	Dott. Emanuele Innocenti
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Gianluca
	Ridi
	tbd by Siemens
	Dott. Gianluca Ridi
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Simone
	Dami
	tbd by Siemens
	Dott. Simone Dami
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens


Gli utenti verranno importati dal vecchio RIS
Update:
	data
	update
	Owner/driver
	Note

	
	
	
	




[bookmark: _Toc151385322]Personale Infermieristico
	Nome
	Cognome
	LDAP Korian
	Print Name
	Codice fiscale
	email

	Elisa
	Bagni
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Valentina
	Lingui
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Claudia
	Lisi
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Valentina
	Romano
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Veronica
	Foggi
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Giulia
	Masselli
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Cristina
	Amato
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Claudio
	Vidrich
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens


Gli utenti verranno importati dal vecchio RIS
Update:
	data
	update
	Owner/driver
	Note

	
	
	
	



[bookmark: _Toc151385323]Personale Medico di Radiologia
	Nome
	Cognome
	LDAP Korian
	Print Name
	Codice fiscale
	email

	Fabio
	Falugiani
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Andrea
	Giannini
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Anna Rita
	Martinuzzi
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Andrea
	Stiatti
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Rossella
	Scandiffio
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Agostino
	De Francisci
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Mario
	Sabato
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Alessandro
	Colleoni
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Annalisa
	Mantarro
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Giulia
	Gherarducci
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Giovanna
	Giacalone
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Maria Luisa
	Rottoli
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Gabriele
	Lami
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Sandro
	Santini
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Claudio
	Raspanti
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Olimpia
	Bazzini
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Enrico
	Barbanti
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Palmira
	Grisolia
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Niccolò
	Norberti
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Paolina
	Tonelli
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc151385324]Gli utenti verranno importati dal vecchio RIS
Update:
	data
	update
	Owner/driver
	Note

	
	
	
	



Personale Super Utente
	Nome
	Cognome
	LDAP Korian
	Print Name
	email

	Roberto
	Rata
	roberto.rata
	
	

	Antonio
	Provenzale
	antonio.provenzale
	
	

	Emanuele
	Innocenti
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens

	Duccio
	Bertelli
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens
	tbd by Siemens



Update:
	data
	update
	Owner/driver
	Note

	
	
	
	



[bookmark: _Toc151385325]Configurazione Firma digitale
Si richiede a Korian di fornire le informazioni e le specifiche dei certificati di Firma Digitale che saranno forniti agli utenti. 
Update:
	data
	update
	Owner/driver
	Note

	19.01.2024
	La firma digitale è configurata a livello cloud. La partenza verrà fatta con firma autografa.
	Cerri
	




[bookmark: _Toc151385326]Configurazione Dominio Applicativo/ Centro di Costo
	Dominio
	Codice Dominio
	Centro di Costo
	Codice CdC

	Leonardo da Vinci
	leonardodavinci
	LDV
	LDV

	
	
	
	



Sarà necessario ricevere la codifica utilizzata sul gestionale Onit per questo sito. 
La codifica utilizzata per il dominio specifico sul gestionale Onit è tbd by Siemens
Update:
	data
	update
	Owner/driver
	Note

	19.01.2024
	Configurato dominio,  codice dominio, Centro di Costo e Codice CdC
Manca la codifica Onit
	Cerri
	




[bookmark: _Toc151385327]Configurazione Sale
Per ogni sala devono essere forniti i seguenti parametri:
	SAL_DESCR
	SAL_TYPE
	SAL_CDC
	Codice Onit

	TC
	TC
	
	Tbd by Siemens

	RM
	RM
	
	Tbd by Siemens

	RX_DR
	RX
	
	Tbd by Siemens

	RX_CR
	RX
	
	Tbd by Siemens

	ECO
	US
	
	Tbd by Siemens

	RX_DO
	RX
	
	Tbd by Siemens

	RX_DX
	RX
	
	Tbd by Siemens

	RX_DE
	RX
	
	Tbd by Siemens

	RX_MM
	MG
	
	Tbd by Siemens

	G_EN
	OT
	
	Tbd by Siemens

	G_VI
	OT
	
	Tbd by Siemens



Update:
	data
	update
	Owner/driver
	Note

	
	
	Cerri
	



[bookmark: _Toc151385328]Configurazione Nomenclatore
Per ogni esame del nomenclatore devono essere forniti i seguenti parametri:
	EX_DESCR
	EX_TYPE
	NAT_CODE
	CUP_CODE
	EX_MODALITY

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Dove: 
EX_DESCR  Descrizione Esame
EX_TYPE  Tipo di esame
NAT_CODE  Codice ministeriale Esame
CUP_CODE  Codice Ospedaliero (CUP,HIS)
EX_MODALITY  Modalità associata all’esame secondo lo standard DICOM
Se si utilizza la classe di dose è necessario per ogni singola prestazione identificare la classe di dose da configurare sul nomenclatore

Vedere file excel ESAMI_LDV.xlsx

Update:
	data
	update
	Owner/driver
	Note

	
	
	Cerri
	



[bookmark: _Toc151385329]Configurazione “Provenienze”
Per ogni Reparto di provenienza devono essere forniti i seguenti parametri:
	W_DESCR
	note

	SSN
	

	Privato
	



Configurare come impianto Korian con dati Onit (vedi tabella sopra riportata)
Update:
	data
	update
	Owner/driver
	Note

	
	
	Cerri
	



[bookmark: _Toc151385330]Configurazione “Regime di Prestazione”
Per ogni Regime di prestazione devono essere forniti i seguenti parametri:
	REG_DESCR
	CDC_DESCR
	Note

	SSN
	SSN
	

	Privato
	Privato
	



Configurare come impianto Korian con dati Onit (vedi tabella sopra riportata)
Update:
	data
	update
	Owner/driver
	Note

	
	
	Cerri
	




[bookmark: _Toc151385331]Configurazione Template del Referto
header della pagina del referto:

standard Korian con Logo e specificità CdM LdV



Update:
	data
	update
	Owner/driver
	Note

	06.02.2024
	Template del referto configurato con il logo fornito da Siemens.
	Cerri
	




Configurazione CD PATIENT

Update:
	data
	update
	Owner/driver
	Note

	05.02.2024
	Servizio per cd patient configurato con esito positivo.
	Cerri
	



Configurazione refertazione vocale
End-point del refertatore vocale:
https://voisis.korian.it:9443/VoisisCloud/
Update:
	data
	update
	Owner/driver
	Note

	05.02.2024
	End-point configurato
	Cerri
	



Configurazione image call-up (sincronismo ris-pacs)
End-point: cpacsleo.korianit.local
Porta: 8443
Password: pKoFHA,T0PodT!LFP176
Update:
	data
	update
	Owner/driver
	Note

	05.02.2024
	Open folder configurato con esito positivo.
	Cerri
	



Migrazione storico PACS 
	Macchina Migration Tool

	S.O
	Ubuntu LTS 22.04

	VCPU
	8

	RAM
	16 GB

	IP
	10.155.148.184

	HOSTNAME
	migtool

	Spazio Disco per S.O.
	60GB

	Spazio Disco per Storage
	1TB  montato su path /storage

	Auth
	gmed-adm/Password2023! (sudo no passwd)



Nodo Migration Tool: 
AET: LDV_IMP
IP:  10.155.148.184
PORTA: 4242


Nodo Vecchio PACS: 
AET: ldvpacsFIR
IP:  192.168.0.33
PORTA: 2104

Nuovo PACS: 
AET: PACSLEO
IP: 10.155.148.183
PORTA: 104
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